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Auf Grund mehr als 30jdhriger Erfahrungen und in dem Bestreben, 
allen Forderungen der Industrie und wissenschaftlichen Forschung 
jederzeit entsprechen zu kdnnen, entwerfen und erzeugen tschecho- 
slowokische MeBapparate-Firmen elektronische Prif- und MeBgerdte, 
die in Bezug auf Qualitat, vielseitige Verwendbarkeit und Ausfdhrungs- 
form unGbertroffen sind. 

Dos Arbeitsgebiet dieser Fachfirmen umfaGt Apparate und Hilfs- 
gertte, die die Lésung fast aller mit Elektronik und Fernsprechwesen 
zusommenhdngenden Probleme wesentlich erleichtern und férdern. 
S&miliche Apparate — vom einfachen Regeltransformator angefan- 
gen, bis zum Vierstrahi-Oszillograph hdchster Prdzision — sind hoch- 
wertige Fabrikate, fir deren Quolit&t, technische Volleridung und 
unbedingte Betrlebssicherheit die weltbekannten Namen der Erzeuger- 
firmen birgen. 


* 


Dieses Prospekt versucht ein mdglichst ausfihrliches Bild der zahl- 
reichen, in der Tschechoslowakei erzeugten MeGapparate zu bringen. 
Infolge davernder Neventwicklungen kann jedoch dieses Prospekt 
kelnen Anspruch auf Volistindigkeit erheben, Alle Interessenten wer- 
den daher gebeten, etwalge Winsche und Anfragen an die unten 
angefihrte Anschrift zu richten, wobel versichert wird, da® das Be- 
streben der tschechoslowakischen Elektronik-Industrie stets darauf 
gerichtet ist, den Aufbau verwandter Betriebe in den befreundeten 
Landern wirksam zu unterstitzen. Auch Sonderwinsche der Kunden 
k&Snnen durch spezielle Neukonstruktionen befriedigt werden. 


(Abt. 413) 
PRAHA © TSCHECHOSLOWAKE! 


Laboratoriums-Prdzisions-MeSbricken 4 
Prazise Me8- und Prifgerdte fir Laboratorien 7 
MeBapparate fir Laborotorien und Reparatur- 9 
werkstdtten 

Elektronische Gerdte fir industrielle MeBzwecke W 
Etektronische Sondergerdte 12 
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Approved For Release 2001/03/06 : CIA-RDP83-00418R000300180005-0 


Approved For Release 2003S ET CIA-R -00418R000300180005-0 
wh 


- > 


LABORATORIUMS-PRAZISIONS-MESSBROUCKEN 
aI 

Fir Prisisionsmessungen in Leboreterien und Prijfeldem 
-t gig stehen Wissenschaftlern und Betriebsingenieuren sablreiche 
oo . * _ MeBbriicken zur Verfiigung. Diese Bracken mit zugehirigen 
rf, | Hilfegeraten eignen sich voraiiglich fir den Aujoen con 
; oy "MeSplatzen, die sowohl corliegenden Problemen ols auch 
~ r- Bestimmten Zwecken engepabr werden kéanen, 


TEStA BE 


WIDERSTANDS-MESSBRUCKE 


Modifizierte Wheatstone-Bricke zur direkten 
Ablesung von Widerstanden mit eingebau- 
tem verdnderlichem Kondensador zum Aus- 
gleich der Phasenverschiebung. 


Bereich: 

Ohm — 100 MOhm 
Genavigkeit: 
10 Ohm — 1 MOhm = 0.2% 


1 Ohm — 10 MOhm + 0,5% 
1 Ohm — 10 Ohm und 10 MOhm 
100 MOhm + 2% 


TESLA 


KAPAZITATS-MESSBRUCKE 


Eine modifizierte Schering-Bricke zur direk- 
ten Ablesung der Kapazitét und des Verlust- 
faktors. Sie eignet sich auch zur Bestimmung 
der Dielektrizitatskonstante, des Verlustwin- 
kels und anderer dielektrischer Elgenschaften 
von {solierstoffen im Niederfrequenzbereich. 
MePbereiche: Kapazitét 100 pF — 1.1 1F 
Verlustfaktor 0 — 57% 
Fehlergrenzen: Kapazitét = 0.2% 
Verlustfaktor = 5% 


Tesea 


KAPAZITATS-MESSBRUCKE 


Eine modifizierte Scheringbriicke zur direkten 
Ablesung der Kapozitét und des Verlust- 
faktors. Geeignet zur Messung von Elektro- 
lyt-Kondensotoren unter totsdc lichen Asbeits- 
bedingungen (in Verbindung mit TM 583). 
Mefibereiche: 

Kapazitar 1 — 11.000 +F 

Verlusifaktor 0,5 — 55%, 
Fehlergrenzen: 

Kapazitat = 1% (von 1.000 bis 11.000 oF ; 


= 3%) 
Verlustfaktor + 10%, 
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SELBSTINDUKTIONS- 
MESSBRUCKE 


Eine modifizierte Maxwell-Briicke zur direk- 
ten Ablesung der induktivitét und des Gite- 
faktors, Sie eignet sich zur Messung ver- 
schiedenartigster HF-Spulen, Fernsprechleitun- 
gen, Kabel usw. 
MeBbereiche: 

Induktivités 1 “H — 1,1 H 

Gitefaktor 0,1 — 110 
Fehlergrenzen: 

Induktivitat + 0.2% (von 0,1 bis 1,1 H:; 


Gltefaktor + 5% (150 Hz — 2 kHz 
+ 10% (100 Hz — 10 KH) 


a 


vesea BLEED 


ae 


SELBSTINDUKTIONS.- ae 
MESSBRUCKE : 
Eine modifizierte Owen-Bricke zur direkten 
Ableaung der Induktivitat von Massekern- 
spulen und deren Gitefaktor. Sie elgnet sich 
zur Messung von Drosselspulen unter tat- 
sdchitchen Anbetibedingun en (in Verbin- 
dung mit TM 602 und T. 383). 
MeBberelche: 

Induktivitét 1H — 1.000 H 

Giltefaktor 0,1 — 100 


Fehigrgrenzen:; 
lInduktivitat = 2% (von 100 bis 1.000 Hz: 
Gitefaktor + 10% 


TEsnA 


TONSUMMER 


Ein Sondergerdt zur Spelsung von Mef- 

briicken. Der Summer liefert Niederfrequenz- 

oe gene definierter Spannung fir die 

Me! e und die fir die Zeitablenkung 

der Bildréhre des Nullindikators notwendige 
nung. 


Pete, Sreguenzen: 25, 100, 400, 1000 und 


Ausgangtspannung: 0 — 2X15 V 
Klisrfaktor: kleiner als 2% 
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VERBINDUNGS-BAUTEIL 


Ein besonderer Verbindungsteil zwischen Ton- 
summer und L-MeBbricke, Er dient zur Ein- 
stellung der vorgeschriebenen Wechsel- 
spannung, damit die  Induktivitétsmessung 
unter tatsachlichen Arbeitsbedingungen er- 
folgen kann. 


Frequenzbereich: 20 Hz — 20 kHz 
Klirrfaktor: kleiner als 1% 


TESA Bue. 


STABILISIERTES NETZAN- 
SCHLUSSGERAT 


Ein stabilisierter Gleichrichter mit kontinuler- 
lich regelbarer Gleichspannung. Diese wird 
zur magnetischen S&ttigung oder ols Polari- 
sationsspannung bei Brickenmessungen von 
Drosselspulen bzw. Elektrolyt-Kondensatoren 


verwendet. 
Ausgang: 
Oo— 150 V 75 — 150 mA 
0— 20 V 
TESEA 
NULLINDIKATOR 


Ein unentbehriiches Hilfsgerét fir Bricken- 
messungen. Die verwendete Katodenstrahl- 
réhre dient zur unabhdngigen Gleichge- 
wichtsanzeige der Wirk- und Blindkompo- ° 
nente einer unbekannten Impedanz. Die ein- 
gebauten Verstdrkerstufen verstdrken nicht 
nur die vom Tonsummer zur Briickenspeisung 
gelieferte sondern auch die von der Bricke 
abgenommene Wechselspannung. Die Gleich- 

ewichtsanzelge ist daher duferst empfind- 
lich und zuverldssig. 


Frequenzbereich: 20 Hz — 100 kHz 


. oo. anand 
Nae Tamme er an oT a lil eS TI A ANE OR ac ea 
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PRAZISE MESS- UND PR RATE FOR LABORATORIEN 


yschungs- und LaboraturiumsmeBswecke, auf allen 

der Fernmeldewesens und der Elektronik, wo 
Prizision gefordert wird, stehen MeBgerdte zur 
ing, deren Vielscitigheit, Zuverléssigheit und uni- 
Verwendungsméglichkeit von Wissenschafitlern und 
Lkteuren hoch eingeschdtst werden. 


TESLA 


UNIVERSAL-FREQUENZMESSER 


Ein Volealliges Ger&t fir Frequenzmessungen 
in weitem Bereiche, zur Messung der Stabili- 
tat von Tonfrequenzen und mittelhohen Fre- 
quenzen sowie zur Messung von Spannungs- 
schwankungen, die in Abhangigkeit von Zeit, 
Temperatur usw. auftreten. 


Frequenzbereich: 5 Hz — 0,5 MHz 
Mefigenauigkeit; + 3% 


vesta BEDE 


Q-METER 


Ein unentbehrliches Laboratoriumsgerat zur 
Messung des Gitefaktors von Spulen und 
Kondensatoren, zur Bestimmun der Dielek- 
trizitatskonstante sowie der induktiven Kom- 
ponente von WiderstGnden und Kondensa- 
foren. 


Bereiche: Q-Wert 0 — 450 
Frequenz: 30 kHz — 30 MHz 
Induktivitét; 0,06 “H — 06 H 
Kapazitat; 0,1 pF — 450 pF 


MeBgenauigkelt, Q-Wert + 5% 
apazitét und Induktivitar + 3% 


Testa 


ELEKTRONEN-VOLTMETER 


Dioden-Elektronen-Volimeter__ mit Laborato- 
riumsgenouigkeit zum direkten Abmessen von 
innungen in weitem Frequenzbereich (von 
Gleichspannung bis 300 MHz) und zu Wider- 
standsmessungen. 
Bereiche: 
Gleichspannung 0,1 — 20 V 
Wechselspannung 0,1 — 150 V 
Widerstande 20 Ohm — 1000 MOhm 
Genavigkeit: 
Spannung + 3,5% 
Widerstiinde + 25°: 
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OSZILLOSKOP 
Ein Ejnstrohl-Oszilloskop = zur Beobachtung und zum 


niedrigsten Frequenzen (d. h. Gleichstrom) ongefangen, 
bis 2 MHz. Das breite Frequenzbond der eingebauten 
Verstérker und der Zeitablenkung erméglichen seine Be- 
nitzung in wissenschaftlichen Loboratorien und in der 
Industrie. 

Leuchtschirmdurchmesser: 100 mm 

Zeltablenkung: 1,5 — 30.000 Hz 


V ertikalverstdrker 


Verst&skung: 1:10 
Frequenzbereich: O—0,S MHz 


Horizontalverstarker 


Verstérkung: 1:10 
Frequenzbereich: 0-03 MHz 


phasenfehlerfrei bis 100 kHz 
zuldssige Eingangsspannung: 
500 V 


phasentehlertrel bis 70 kHz 
zul¥ssige Elngangespannung: 
mV 


Eingangsimpedanz: 2 M Ohm, 
30 pF 

Maximale Empfindlichkelt: 
30 mv Glelichstrom je cm 


Eingangsimpedanz; 2 M Ohm 
w et 


Maximale Empfindlichkelt: 
300 mV Gleichatrom Je em 


Ein besonderes Zusatzger&t fir photographische Auf- 
nahmen des Leuchtschirmbildes kann mitgellefert werden. 
Fir photographische Aufnahmen sehr rasch verlaufender 
einmaliger Vorgange steht eine elgene Filmkamera eur 
Verfiigung. 


DOPPELKANAL-OSZILLOSKOP 


Ein Oszilloskop hoher Leistungsfdhigkelt fir qleichzeltige 
Darstellung zweler voneinander abhangiger verdnder- 
licher GréGen. Die elektrischen Elgenschaflen des Ge- 
r&tes sind dieselben wie die des N 522, 


KRZAK 


VESGA Bes 


PRAZISIONS-DREHKONDENSATOR 

Ein Kapazit&tsnormal fir Brickenmessungen und Eichung 
von Rundfunkbestandteifen. 

Bereich: 

100 pF — 1100 pF 

Eichung: 

+1 pF 
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TESRA 
PRUF-OSZILLOSKOP 


Ein Universal-Gerdt zur Beobachtung des Spannungs- 
verlaufes bel elektrischen, physikalischen, chemischen 
und biologischen Vorgtingen. Es ist ouch insbesondere 
fir die Abstimmung von Rundfunkempfdngern ge- 
elgnet. 

Leuchtschirmdurchmesser: 70 mm 

Zeitablenkung: 20 Hz — 50 kHz 


Vertikalverstdrker Horizontalverstdrker 
Frequenzbereich. Frequenzberelch. 
20 Hz—500 kHz 20 Hz—500 kHz 
Max. Gleichspannungskompo- Max. Glelchspannungskompo- 
nente am Elngang: 250 V nente am Elngang: 600 V 


TESLA 


FM-GENERATOR 


Ein frequenzmodulierter MeBsender, der sich ins- 
besondere als Hilfsgerdt fir Oszillographen eignet, 
die fir die Abstinmung der HF-, ZF-Kreise und Band- 
filter von Rundfunkempfangern benitzt werden. 


TESRA 


ELEKTRONENSCHALTER 
UND ,,.QUADRATWELLEN«-GENERATOR 


Ein unentbehrliches Hilfsger&t fir jeden Oszillographen, 
auf dessen Leuchischirm zwei elektrische Vorgange 
gleichzeitig beobachtet werden sollen. Das Gerdt kann 
aber auch als Generator von Rechteckschwingungen 
bei der Prifung von Verst&rkern; Frequenzgangunter- 
suchungen usw. Verwendung finden. 


Schaltfrequenz: 50 Hz — 50 kHz 
Eingongsspannung: 20 mV — 20 V 


Ausgangsspannung: 0 — 75 V eRe 
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os - PRUFSENDER SERVICE-OSZILLATOR 


fin HF-Generator, dessen Frequenz innerhalb eines 
rofien Bereiches beliebig ei it werden kann. 
2 pega poratorien tor Absiamung von Hf: 
i e zur 
weet i ferner zur Fehterauffindung und 
empfangern. 


Fr bereich: 94 kHz — 31 MHz 
Frequenzgenauigkelt: =1% 
Modulation: 400 Hz 

Ausgang: bis 1 V 


TESLA 


UNIVERSAL-IMPEDANZBRUCKE 


Ein selbstandiges, vielseiti Gerat fir Bricken- 

messungen bet Gleich- und Wechselstrom, Das vur- 

springlich nur fir Reparaturwerkstatten bestimmte 

MeBgerat wird auf Grund selner hinreichenden 

Genavigkeit auch fir Gbliche Laboratoriumsarbelten . 
mit Vorliebe verwendet. 


Bereiche: 
Widerstand 0,01 9 — 10 MQ 
Leal ti 1 weF — 100 uF 
Induktiviét 0,01 H — 1.000 H 
Fehlergrenzen: 
R- und C-Bereich + 2% 
L-Bereich + 3% 


TeSaA 


NF-MILLIVOLTMETER 


Ein R&hrenvoltmeter fUr Spannungmessungen im 
Tonfreauvenz- und Tragerfrequenzbereich. Es etgnet 
sich zur Frequenzgangprifung von VerstSrkern und 
anderen NF-Gerdten. Das Gerdt kann auch ais 
nen bel Brickenmessungen Verwendung 
inden. ( 


Spannungsbereich: 0,1 mV — 3004 
Frequenzbereich: 30 Hz — 100 kHz 


KRIZiK 


ROHRENPRUFGERAT 


Ein universelles Gerdt fir umfangreiche Rdhren- 
messungen. Es findet im Reporaturdienst Verwen- 
dung, ist aber auch fdr Laboratorien geeignet, da 
es prazise Angaben zur Aufzeichnung der Kenn- 


linien liefert. 

Heizspannung: bis 117 V 
Anodenspannung: bis 300 V 

Negative Gittervorspannung: bis —50 V 
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KRIZIK 


ELERKTRONISCHER HARTUNGS- 
APPARAT 


Elektronisches Gerdt zur H&rtung von Werkzeug- 
schneiden qréferer Werkzeuge, insbesondere Fra- 
sem, Grubenbohrem, Kreissdgen, Meissein usw. — 
Abgeniizte Reibahlen oder Stanzmatrizen kGnnen 
durch einen diinnen Hartmetolliberzug ernevert 
werden. 


Ein einfaches und. robustes Instrument zur schnetlen 
Bestimmung der Verlusiziffer von Obertrager- und 
“Dynamoblechen. Das zu prifende Material braucht 


2 _unleht in Streifen zerschnitten zu. werden. 


!MeBberelch: 1 — 4 W kg 
“MeBgenayigkeit: + 15% 


“i 


Eine nUtzliche {nvestition fur Werkst&tten, Fabriken, 
Gruben usw. Durch die Behandlung der Werk- 
zeugschneiden wird deren Harte ungewShnlich er- 
hSht. Der Apparat Oberzieht die Schneiden mit 
einer dinnen, aber auGerordentlich harten Legle- 
rungsschicht, Er ist auBerdem zur Beschriftung und 
Bezifferung von MetallgegenstGnden geelgnet. 


Kkizix 


STRUKTUROMETER 


Elektrische Vorrichtung zum Prifen gewalzter und 
gezogener Stangen und R&hren aus ferromagne- 
tischen Metallen und zum Aufsuchen threr ver- 
deckten Mangel. 
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Jektronii-Industrie ezmbg- 
Werkstltten und "faboretorien 
plespeise . mit ‘niltslichen Gerliten, . die 
att cerfeichgern und die Arbeits- 


TESOA 


KRIZiK 


af HARTUNGSGERAT FOR WERKZEUG- 
- SCHNEIDEN 


KRIZIEK a 


REGELTRANSFORMATOREN 


Eine kontinuleriich verdnderliche Wechreltrom- 
avelle zur Regulierung von Antriebsmotoren, elek- 
trischen Gerdten usw. Der Tronsformator ist in 
einem massiven Metallgehduse eingebaut, an dem 
groBe Klemmen angebracht sind, die ein beque- 
mes AnschlieBen der Kabel ermSglichen. 


Austihrungsformen: 7 
2 A/380 V, 10 A/250 V und 20A/250 V 


KRIZIK 


ELEKTRONISCHER SPANNUNGS- 1 
GLEICHHALTER 


Eine Wechselstromquelle konstanter Spannung 
ohne Ricksicht auf Belastung oder Schwankungen M 
der Eingangsspannung. | 


Lieferbare Typen: ; ! 
250, 500, 1.000, 2.000 und 5.000 VA 

Netzfrequenz: 45—65 Hz 

Einstellbore Ausgangsspannung: 210 — 230 V 

Verzerrung der Sinuskurve: hdchstens 5% Hl 

Max, Schwankung der Ausgangsspannung: 0,3% ra 


ELE KTRONIS CHE SON DER GBERATE 


ger =: ey Von den sahlreichen zu Sonderswecken ent- 
we 2 wickelten und erseugten Geriten seien an 
dieser Stelle zwei hervorrangende Belspiele 
als Beweis fir die Fahigheit und Fertighett 
der Erseugerfirma erwihnt, 


1 
i 
} 
4 


VESiA [tA /9} 


STRAHLUNGS-ZAHLER 


Ein universeller Apparat fir Routinemessungen in 
der Atomphysik und Radiochemie, Das Gerdt 
eignet sich auch zum Studium der kosmischan 
Strahlung sowie der notirlichen und kGnstlichen 
Radiooklivitdt. Die Beniitzung des Apparates wird 
durch die direkte Registrierung der auigefangenen 
Strahlungs-Teilchen erleichtert. 


Negative Hochspannung: 0 — 2.500 V 
Trennfdhigkeit des Z&hlers: ardBer als 5.000 Hz 
Amplitudenwihler:0— 50V 
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VIERSTRAHL-OSZILLOGRAPH 


Ein Hochleistungs-Oszillograph mit 4 Kaltkathode- 
RShren zum Studium GuGBerst schneller periodischar 
oder einmaliger Vorginge. Diese kdnnen glieich- 
zeitig beobachtet und photographiert werden. 
Vier Leuchtbildschirme 5070 mm 


Vier unabhingige Zeitoblenkungen: 
1 cm/103 — 2 cm;10-6 Sek. 


Auslésezeiten der Zeitablenkung: 0,5 s — 5s 


Eichfrequenzen: 1, 10, 100 und 1000 Hz 
(Genavigkeit 0,012) 
Max. Hochspannung: 50 kV 


MEOPTA AUFNAHMERA FUR 
KATODENSTRAHLOSZIL- 
LOGRAPHEN 


Nitzliches Erganzungsstick fir alle hoch- 
wertigen Kotodenstrahloszillographen zur 
piotearophischen Aufnahme des verdnder- 
ichen Schirmbildes der Katodenstrahlrdhre. 


Objektiv: 1:1,8, f=35 mm. 
Antriebssystem: Zahnradgetriebe mit Moment- 
kupplung. 


Filmgeschwindigkeiten: 5. 10, 25, 50, 100, 200, 
500 und 1000 mm/Sek. 


TESLA BEREITET FUR DIE NACHSTE ZUKUNFT VOR: 


TM 278 Absorptions-Wellenmesser. Me®Bbereich 100 kHz — 50 MHz. 
Genauigkeit = 19%, 

BM 214 Kapazitats-MeBgerét fir den Bereich O—1! Mikrofarad. 
Genavigkeit ==1,5%. Me®Bfrequenz 16 kHz — 1 MHz. 

BM 213  Selbstinduktions-MeBgerat fiir den Bereich 0,1 “H — 10 mH. 
Genauigkeit -+1,5%. MeSfrequenz 20 kHz — 7,5 MHz. 


TM 524B Tonsummer. Bereich 25 Hz — 200 kHz. 


TM 594 Spannungsgleichschalter. Wechselstrom-Spannungsquelle fir Laboratoriums- 
instrumente, Max. 300 W. Schwankungen der Ausgangsspannung max. ~*~ 194, 


cy 
© TM 112 Vakuumréhren-Prifgerét fir schnelle Messungen. 
salaae cia TM 503 Stabilisierte Wechselstromquelle fir Laboratorien. 


TM 518 = Prazisions-RC-Tonfrequenzgenerator. 
TM 582  Stabilisierte Gleichstromquelle fir Laboratorien. 


t 
| 
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TESLA LIEFERT 


Elektronische Messgeriite 
Elektronenrohren 
Fernschempftinger 
Gleichrichterréhren 
Lautsprecher 

Mikrophone 
Netzspannungsstabilisatoren 
Oszilloskope 
Rundfunkersatzteile 
Rundfunkempfanger 
Sendeanlagen AM und FM 
Telephonapparate 


Telephonzentralen 


Verstirkeranlagen 


PRAHA-TSCHECHOSLOWAKEI 
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